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In touch with life

 

Heben Sie den Verpackungskarton sowie die Transportsicherungspolster und -schrauben 
für einen späteren Transport oder Lagerung auf. 

 

Warnung! Gefahr bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung.

 

Das Gerät ist noch nicht betriebsbereit. Weitere Komponenten müssen noch 
angeschlossen werden.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die beiliegende Bedienungs-
anleitung. 

 

3. Transportsicherung entfernen.

 

a) Unteres Transportsicherungspolster 
abziehen.

b) Beide Transportsicherungsschrauben 
herausdrehen.

c) Gerät aufrecht stellen.

d) Vorderes und hinteres Transport-
sicherungspolster entfernen.

e) Plastikhülle vom Gerät entfernen.

f) Plastikhülle vom Deckel entfernen.

g) Gerät auf einen stabilen, waagerechten 
und resonanzfreien Labortisch stellen 
und 3 Stunden akklimatisieren lassen.

▲

▲

 

These Instructions supplement the Concentrator plus/Vacufuge

 

®

 

 plus operating manual. They 
do not replace it. Be sure to read the operating manual before you begin to use the device.

The device weighs 31 kg (complete system) or 17 kg (basic device).

Transport the device only when it is in its original packaging.
Two persons are always required to transport it.
Use a dolly or other mechanical help for longer distances.

Follow these steps in order; two persons are required.

 

1. Open the box.

 

a) Cut the straps.

b) Cut open the tape.

c) Open all 4 box flaps.

d) Remove the paperboard covering.

e) Take out the accessories.

 

2. Take the device out of the box.

 

a) With its transport protection pads 
still around it, lift the device out of the 
box.

b) Carefully lay the device on its side, 
with transport protection pads.

c) Gently slide back the rear transport 
protection pad until the second 
transport protection screw is visible.

Transport

▲
▲

▲

Setting Up

▲

 

Concentrator plus/Vacufuge® plus – Anweisung zum Aufstellen des Gerätes Concentrator plus/Vacufuge® plus – Instructions for Setting Up the Device
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  Rear transport protection pad

 

2

 

  Transport protection screws

 

3

 

  Bottom transport protection pad

 

4

 

  Front transport protection pad
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In touch with life

 

Retain the box as well as the transport protection pads and screws to transport or store the 
device later. 

 

Caution: It is dangerous to ignore the operating manual.

 

The device is not yet ready to operate. You must attach further components.

Be sure to read the operating manual included here before you begin to use the 
device. 

 

3. Remove the transport protection pads.

 

a) Pull out the bottom piece of transport 
protection pad.

b) Unscrew and remove both transport 
protection screws.

c) Set the device upright.

d) Remove the front and rear transport 
protection pads.

e) Remove the plastic wrapping from 
the device.

f) Remove the plastic wrapping from 
the cover.

g) Set the device on a stable, level, and 
resonance-free laboratory workbench. 
Let it rest 3 hours to acclimatize.

▲

▲

 

Diese Anweisung ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung des Concentrator plus/
Vacufuge

 

®

 

 plus und ersetzt diese nicht. Bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen, 
lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung.

Das Gewicht des Gerätes beträgt 31 kg (Gesamtsystem) bzw. 17 kg (Einzelgerät).

Transportieren Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung.
Führen Sie den Transport des Gerätes immer mit 2 Personen durch.
Verwenden Sie über längere Strecken eine Transporthilfe (z.B. Sackkarre).

Führen Sie folgenden Schritte mit 2 Personen und in der beschriebenen Reihenfolge durch

 

1. Verpackungskarton öffnen.

 

a) Spannbänder zerschneiden.

b) Klebeband aufschneiden.

c) Alle 4 Kartonlaschen aufklappen.

d) Abdeckpappe entfernen.

e) Zubehör entnehmen.

 

2. Gerät aus dem Karton heben.

 

a) Gerät inkl. Transportsicherungs-
polster aus dem Karton heben.

b) Gerät inkl. Transportsicherungs- 
polster vorsichtig auf die Seite legen.

c) Hinteres Transportsicherungs- 
polster an der Geräteunterseite leicht 
nach hinten schieben, bis zweite 
Transportsicherungsschraube sichtbar 
wird.

Transport

▲
▲

▲

Aufstellen

▲
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  Hinteres Transportsicherungspolster

 

2

 

  Transportsicherungsschrauben

 

3

 

  Unteres Transportsicherungspolster

 

4

 

  Vorderes Transportsicherungspolster
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